
Consultas Realizadas 

Licitación 445806 - LPN Nº 80/2024 -
ADQUISICION DE TIRAS DE ORINA PARA EL

HOSP REG DE ENCARNACION
Consulta 1 - Muestras

Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta 4 - Precio Referencial

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2024

La convocante menciona lo siguiente “Conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará
las muestras a los oferentes en concurso, la presentación de los bienes ofertados se realizará en un plazo que no deberá
ser mayor a 1 (UN) DÍA HÁBIL, luego de recibida la solicitud. La no presentación de las muestras en el periodo señalado
será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem.” Solicitamos tener en cuenta la
naturaleza y lo solicitado ya que los mismos son REACTIVOS y los mismos no podrán muestrearse ya que son utilizados con
equipos en comodato, por dicho motivo EXCLUIR dicho punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. El comité de evaluación puede solicitar las muestras en caso en que se considere necesario.

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2024

La convocante solicita “Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la
Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda”.
Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa y el
un retraso importante que presenta Dinavisa en la emisión de algún tipo de documento. Solicitamos a la convocante o
excluir dicho requisito y sustituir por Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como
lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432638

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. Lo que se solicita es una constancia del trámite en caso de no contar con el certificado de inscripción del
PDIV. Puede presentar lo último expedido, sea este del LCSP y/o Dinavisa hasta que se concluya el periodo de transición de
ambas instituciones

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2024

La convocante menciona que en caso de desperfecto o falla del equipo se deberá derivar de forma inmediata o poner un
equipo de contingencia según sea el caso. Podría la convocante también tener en cuenta en caso de falla por MAL USO de
parte del USUARIO comprobado por ambas partes que la convocante deberá de asumir la responsabilidad del mismo.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. Las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de los servicios, de ésta forma
el oferente debe garantizar y documentar la plena y completa capacitación y adiestramiento a los usuarios del equipo
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Consulta 4 - Precio Referencial

Consulta 5 - Lote 1- Item 1- Especificaciones técnicas

Consulta 6 - Lote 1- Item 1- Especificaciones técnicas

Consulta 7 - LOTE 1 ITEM 1 equipo automatizado de orina con rendimiento de
60 muestras-4

Consulta 8 - LOTE 2 ITEM 1 tiras reactivas para la detección de urobilinógeno

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2024

Solicitamos a la convocante ampliar el precio referencial sugerido ya que la misma se encuentra muy por debajo de lo
comercializado en el mercado nacional a Gs. 15.000 .Teniendo en cuenta que llamados anteriores LPN N° 91/21 – ID
403.270 los referenciales rondaban a Gs. 14.485 y en la LPN N° 04/21 llamado para la misma institución fue adjudicado a
Gs. 8.000 para luego solicitarse la anulación de dicho contrato por un supuesto incumplimiento en cuanto a los
requerimiento por parte del proveedor adjudicado.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-12-2024

Se ha procedido a la Rectificación del Dictamen de Estudio de Precio del Mercado, verificar última versión del PBC

Consulta Fecha de Consulta 17-09-2024

Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la modificación del parámetro denominado "turbidez", considerando
que el equipo realiza una evaluación del aspecto físico de la orina, lo que permite determinar si esta presenta una
apariencia turbia, clara o ligeramente turbia. Por lo tanto, la "turbidez" no constituye un parámetro medido de manera
independiente, sino que es el resultado de la interpretación del aspecto visual de la muestra. En este sentido, se sugiere
ajustar la redacción para que el parámetro "aspecto" abarque esta evaluación de la turbidez, en lugar de considerarla como
un parámetro separado.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2024

Se solicita a la entidad convocante realizar una modificación en el enunciado que establece: “Las tiras que se utilicen
deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros, tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos
cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, densidad, aspecto, color y turbidez.” Es importante destacar que las tiras
reactivas únicamente permiten la evaluación de parámetros químicos, mientras que la medición de los parámetros físicos
es realizada exclusivamente por los equipos automatizados. En consecuencia, solicitamos que las especificaciones técnicas
se modifiquen de la siguiente manera: “Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros
químicos: 1) Densidad; 2) Glucosa; 3) Proteínas; 4) Bilirrubina; 5) Urobilinogeno ; 6) Ph; 7) Sangre; 8) Cuerpos cetónicos; 9)
Nitritos ; y 10) Leucocitos. Asimismo, el equipo debe tener la capacidad de medición de los siguientes parámetros físicos: 1)
Aspecto o Turbidez; y 2) Color.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-12-2024

Favor verificar la última versión del PBC

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento
con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.
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Consulta 8 - LOTE 2 ITEM 1 tiras reactivas para la detección de urobilinógeno

Consulta 9 - LOTE 1 ITEM 1 equipo automatizado de orina con rendimiento de
225 muestras-3

Consulta 10 - LOTE 1 ITEM 1 equipo automatizado de orina con principio de
medición-2

Consulta 11 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina automatizado

Consulta 12 - LOTE 1 ITEM 1 equipo realice la medicion de los parametros de
densidad

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

"Se podria admitir tiras reactivas para la detección de urobilinógeno, glucosa,
cetonas, bilirrubina, proteínas, nitrito, pH, sangre, densidad,
leucocitos y ácido ascórbico en orina, de lectura visual con carta de colores en el frasco?"

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo de carag de 400
tiras
(200 tiras x 2 cajas de alimentación)?"

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios. Las condiciones
cuestionadas cumplen con las EETT solicitadas por la convocante

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital
de celda de flujo?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

Se puede admitir un equipo de orina automatizado que admita carga de 60 muestras como mìnimo con una velocidad de
entre 100 a 200 muestras x hora aprox?

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

Se podria admitir que el equipo realice la medicion de los parametros de densidad, turbidez, color y aspecto y no la tira de
orina.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de servicios.
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Consulta 13 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 14 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 16 - Precio Referencial

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente
tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción
de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita
amablemente a la convocante, extender el plazo a 30 días corridos, posteriores a la recepción de la orden de compra. Esta
solicitud se fundamenta en los tiempos requeridos para la fabricación, logística de importación y trámites de despacho en
aduana, los cuales llevan un tiempo considerable. Por lo expuesto, solicitamos que dicha solicitud quede redactada de la
siguiente manera: “1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (TREINTA) días
corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida
dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.”

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. El calendario de entrega fue realizado conforme a la necesidad urgente de los servicios de contar con los
productos solicitados y teniendo en cuenta la alta demanda del uso de los mismos

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “EL RESTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad
del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la
Orden de Compra.” Se solicita amablemente a la convocante, extender el plazo a 40 días calendario, posteriores a la
recepción de la orden de compra, considerando los tiempos requeridos para la producción, logística de importación y
despacho en aduana. Por consiguiente, solicitamos que dicha solicitud quede redactada de la siguiente forma: “EL RESTO
DE LA CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de
los 40 (CUARENTA) días calendario de haber retirado la Orden de Compra

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. EL calendario de entrega fue realizado conforme a la necesidad urgente de los servicios de contar con los
productos solicitados y teniendo en cuenta la alta demanda de los mismos

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio.
El oferente deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la Orden de
Compra.” Se solicita amablemente a la convocante, la ampliación del plazo de entrega a 40 días calendario, a partir de la
recepción de la orden de compra. Esto se basa en que la orden de compra se llevará a cabo conforme a la necesidad del
servicio, desconociendo las cantidades a ser requeridas, además se deben tener en cuenta los tiempos necesarios para la
fabricación, importación y despacho aduanero. Por lo tanto, solicitamos que esta petición se formule de la siguiente
manera: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio. El oferente deberá entregar el bien solicitado
dentro de los 40 (cuarenta) días calendario de haber retirado la Orden de Compra.”

Respuesta Fecha de Respuesta 04-12-2024

Ajustarse al PBC. EL calendario de entrega fue realizado conforme a la necesidad urgente de los servicios de contar con los
productos solicitados y teniendo en cuenta la alta demanda de los mismos
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Consulta 16 - Precio Referencial

Consulta 17 - lote 1 item 1

Consulta 18 - lote 1 item 1

Consulta 19 - lote 1 item 1

Consulta 20 - Lote 1 Item 1

Consulta 21 - Lote 1- Item 1- Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2024

Precios Referenciales: Solicitamos a la convocante aclarar si el precio unitario estimado para el lote 2, ítem 1, fueron
considerados todos los costos asociados, como los gastos de salida del país de origen, transporte al país de destino,
impuestos de ingreso al país. Estos factores tienen un impacto significativo en el costo total del reactivo, por lo tanto,
influirán en la propuesta que los oferentes puedan presentar. Por lo que solicitamos a la convocante la revisión y
verificación del precio unitario estimado, ya que el valor actual no refleja el costo real del reactivo, afectando la
participación de potenciales oferentes en el proceso

Respuesta Fecha de Respuesta 23-12-2024

Se ha rectificado el Dictamen de Precios de Estudio de Mercado, favor verificar última versión del PBC

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

Se podria admitir que el equipo realice la medicion de los parametros de densidad por refractometría de reflexión, turbidez
por dispersión de luz y color por transmisión de luz en el equipo automatizado y no en la tira de orina?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

Se solicita a la convocante admitir un equipo de orina con capacidad de carga de 60 muestras, con carga continua,
teniendo en cuenta que unas 10 muestras no harian diferencia

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

Se solicita a la convocante admitir un equipo de orina con capacidad de procesar hasta 200 muestras x hora, con carga
continua y màxima de hasta 400 tiras

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

Se podria admitir un equipo de orina con capacidad de arrojar resultados dentro de los 2 primeros minutos, con
mantenimiento minimo por parte del usuario

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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Consulta 21 - Lote 1- Item 1- Especificaciones técnicas

Consulta 22 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 23 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 24 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

Se solicita a la entidad convocante realizar una modificación en el enunciado que establece: “Las tiras que se utilicen
deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros, tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos
cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, densidad, aspecto, color y turbidez.” Es importante destacar que las tiras
reactivas únicamente permiten la evaluación de parámetros químicos, mientras que la medición de los parámetros físicos
es realizada exclusivamente por los equipos automatizados. En consecuencia, solicitamos que las especificaciones técnicas
se modifiquen de la siguiente manera: “Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros
químicos: Densidad; Glucosa; Proteínas; Bilirrubina; Urobilinogeno; Ph; Sangre; Cuerpos cetónicos; Nitritos ; Leucocitos.
Asimismo, el equipo debe tener la capacidad de medición de los siguientes parámetros físicos: Aspecto o Turbidez; Color."
Es importante mencionar que las modificaciones introducidas en la Versión 2 fueron resultados de una protesta donde la
DNCP ordeno la reformulación del PBC por lo cual se solicita rever la versión 3 y modificar nuevamente conforme a la
versión 2

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente
tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción
de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita a la
convocante la ampliación del plazo de entrega a 30 días calendario. El plazo actual de 20 días calendario es claramente
irrealista, ya que favorece exclusivamente a oferentes que cuentan con productos en stock, ignorando los tiempos
necesarios para la fabricación, importación y despacho. Esta restricción no solo limita la competencia, sino que también
genera la percepción de un llamado orientado a beneficiar a un grupo específico de oferentes. De no ajustarse este plazo,
no solo se estaría restringiendo la participación de oferentes calificados, sino que también se corre el riesgo de vulnerar los
principios fundamentales de igualdad, transparencia y libre competencia que deben regir en este tipo de procesos. Por lo
tanto, solicitamos enfáticamente a la convocante que dicho requerimiento quede de la siguiente manera: “1ra ENTREGA
25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (TREINTA) días corridos para la entrega de los
productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días
de haber firmado el contrato.”

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “EL RESTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad
del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la
Orden de Compra.” Se solicita a la convocante, extender el plazo a 40 días calendario, posteriores a la recepción de la
orden de compra, considerando los tiempos requeridos para la producción, así como los plazos asociados a la logística de
importación y el despacho aduanero, los cuales son determinantes para garantizar la calidad y puntualidad en la entrega.
Por consiguiente, solicitamos que dicha solicitud quede redactada de la siguiente forma: “EL RESTO DE LA CANTIDAD
MÍNIMA: Conforme a la necesidad del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 40 (CUARENTA)
días calendario de haber retirado la Orden de Compra.”

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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Consulta 24 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 25 - LOTE 1 ITEM 1 Las tiras que se utilicen deben ser capaces de
detectar al menos 10 parámetros

Consulta 26 - LOTE 1 ITEM 1 aclarar si en la seccion donde se menciona:
""Las tiras que utiliza deben ser para detección de 10 parámetros

Consulta 27 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina con capacidad de carga minima

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio.
El oferente deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la Orden de
Compra.” Se solicita amablemente a la convocante, la ampliación del plazo de entrega a 40 días calendario, a partir de la
recepción de la orden de compra. Esto se basa en que la orden de compra se llevará a cabo conforme a la necesidad del
servicio, desconociendo las cantidades a ser requeridas, además se deben tener en cuenta los tiempos necesarios para la
fabricación, importación y despacho aduanero. Por lo tanto, solicitamos que esta petición se formule de la siguiente
manera: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio. El oferente deberá entregar el bien solicitado
dentro de los 40 (cuarenta) días calendario de haber retirado la Orden de Compra.”

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 02-01-2025

"Solicitamos a la entidad convocante que realice la modificación en el enunciado que establece: “Las tiras que se utilicen
deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros, tales como pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos
cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, densidad, aspecto, color y turbidez.” Las tiras reactivas únicamente permiten
la evaluación de parámetros químicos, mientras que la medición de los parámetros físicos es realizada exclusivamente por
los equipos automatizados, aun no existe en el mercado un equipo que realice éstas mediciones por tiras. Por lo tanto,
proponemos que las especificaciones técnicas se modifiquen a lo siguiente:
Las tiras reactivas deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros químicos: densidad, glucosa, proteínas,
bilirrubina, urobilinógeno, pH, sangre, cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos.
El equipo debe tener como minimo la capacidad de medir los siguientes parámetros físicos: aspecto/turbidez y color."

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta Fecha de Consulta 02-01-2025

"Se solicita a la convocante aclarar si en la seccion donde se menciona: ""Las tiras que utiliza deben ser para detección de
10 parámetros
como mínimo tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas,
glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre,
densidad, aspecto, color, turbidez"" no fue un error de tipeo, teniendo en cuenta que los parámetros de: densidad, aspecto,
color, turbidez son paramétros fisicos y no pueden ser medidos en tiras de orina o al menos no existe en el mercado tiras
que puedan realizar dichas mediciones"

Respuesta Fecha de Respuesta 03-01-2025

FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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Consulta 27 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina con capacidad de carga minima
de 50 muestras de carga continua

Consulta 28 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina con capacidad de realizar la
clasificacion de trichomonas-2

Consulta 29 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina con tiempo de medición de 45
seg por prueba-3

Consulta 30 - LOTE 1 ITEM 1 equipo de orina con capacidad de arrojar
resultados dentro de los 2 primeros minutos-4

Consulta 31 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

Se solicita a la convocante admitir un equipo de orina con capacidad de carga minima de 50 muestras de carga continua,
con posibilidad de transporte en bucle de hasta 100 muestras, teniendo en cuenta que unas 20 muestras no harian
diferencia si se puede aprovechar la velocidad máxima del equipo en su totalidad

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y elaboradas conforme la necesidad y funcionalidad del
servicio.

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

Se podria admitir un equipo de orina con capacidad de realizar la clasificacion de trichomonas de manera manual para
inclusión en el atlas?

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y elaboradas conforme la necesidad y funcionalidad del
servicio.

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

Se podria admitir un equipo de orina con tiempo de medición de 45 seg por prueba?

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y elaboradas conforme la necesidad y funcionalidad del
servicio.

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

Se podria admitir un equipo de orina con capacidad de arrojar resultados dentro de los 2 primeros minutos, con
mantenimiento sencillo por parte del usuario

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y elaboradas conforme la necesidad y funcionalidad del
servicio.
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Consulta 31 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 32 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 33 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente
tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción
de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita a la
convocante la ampliación inmediata del plazo de entrega a 30 días calendario. El plazo actual de 20 días calendario es
inaceptable, pues beneficia exclusivamente a ofertas con productos en stock, ignorando los tiempos necesarios para
fabricación, importación y despacho. Esta restricción vulnera la competencia, generando la percepción de un llamado
diseñado para favorecer a un grupo específico de oferentes. De no ajustarse este plazo, se limitará injustamente la
participación de oferentes calificados y se pondrán en riesgo los principios de igualdad, transparencia y libre competencia
que rigen estos procesos. Por consiguiente, solicitamos a la convocante que dicho requerimiento quede redacto de la
siguiente forma: “1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (TREINTA) días
calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será
emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.”

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Los tiempos fueron estipulados por la urgencia de contar con lo requerido ya que es un instrumento que
se necesita desde el 2022 por rescisión de contrato con la anterior adjudicación, no por el objetivo de beneficiar a ningún
grupo específico de oferentes.

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “EL RESTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad
del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la
Orden de Compra.” Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 40 días calendario posteriores a la recepción
de la orden de compra. Este plazo es indispensable para cubrir los tiempos requeridos para la producción, así como los
plazos asociados a la logística de importación y el despacho aduanero, factores críticos para asegurar la calidad y
puntualidad en la entrega. Por lo tanto, sugerimos que la solicitud sea redactada de la siguiente manera: “EL RESTO DE LA
CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 40
(CUARENTA) días calendario de haber retirado la Orden de Compra.”

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Los tiempos fueron estipulados por la urgencia de contar con lo requerido ya que es un instrumento que
se necesita desde el 2022 por rescisión de contrato con la anterior adjudicación.

Consulta Fecha de Consulta 06-01-2025

En el apartado de Plan de entrega de los bienes se expresa: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio.
El oferente deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días calendario de haber retirado la Orden de
Compra.” Se solicita a la convocante la ampliación del plazo de entrega a 40 días calendario a partir de la recepción de la
orden de compra. Esta solicitud se fundamenta en que la orden será emitida según las necesidades del servicio, sin
información previa sobre las cantidades requeridas, lo que hace imprescindible considerar los tiempos necesarios para la
fabricación, importación y despacho aduanero. Por ende, solicitamos que esta petición sea formulada de la siguiente
manera: “CANTIDADES MÁXIMAS: Conforme a la necesidad del servicio. El oferente deberá entregar el bien solicitado
dentro de los 40 (CUARENTA) días calendario de haber retirado la Orden de Compra

Respuesta Fecha de Respuesta 08-01-2025

Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad y funcionalidad del
servicio.
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