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Consultas Realizadas

Licitacion 402539 - Adquisicion de Escaner

Consulta 1 - Velocidad del Alimentador

06-10-2021

Con respecto a SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Suministros y Especificaciones técnicas.
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas - Donde dice “Velocidad alimentador: Hasta 35
ppm/70ipm", solicitamos a la convocante se acepten equipos con velocidades de: Hasta 30 ppm/60ipm”, ya que no
afectara la operativa de los equipos y permitird la participacién de un mayor nimero de oferentes.

07-10-2021

Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - Tamano de escaneo

Con respecto a SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Suministros y Especificaciones técnicas.
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas - donde dice “Tamafio de escaneo minimo/méaximo:
2x2.9in/216x3100 mm”, solicitamos a la convocante sea aceptado Tamafio de escaneo minimo/maximo: 2x2.9in/216x3000
mm”; ya que no afectard la operativa de los equipos y permitira la participacién de un mayor nimero de oferentes.

Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - Conectividad

06-10-2021

Con respecto a SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Suministros y Especificaciones técnicas.
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas - Donde dice “Conectividad estandar: USB 2.0 Y USB
3.0”, solicitamos a la convocante sea OPCIONAL la exigencia de USB 3.0; ya que no afectard la operativa de los equipos y
permitird la participacién de un mayor nimero de oferentes.

07-10-2021

Favor remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
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