
Consultas Realizadas 

Licitación 414932 - ADQUISICIÓN DE
INSUMOS MEDICOS VARIOS

Consulta 1 - Item 56 y 57 Cánula Nasal para Oxigenoterapia

Consulta 2 - Items 205, 206, 207, 208, 209 y 210 Sondas Nasogástricas

Consulta 3 - Item 213 Sonda de Alimentación Nasoyeyunal

Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

En los items 56 y 57 solicitan Cánula Nasal para Oxigenoterapia elaboradas en Silicona 100%, solicitamos verifiquen el
precio referencial ya que los establecidos en el PBC son para los elaborados en PVC que es un material de menor calidad,
solicitamos tengan en cuenta para los referenciales los ID 401658 del MSP y BS, ID 392704 del IPS para tener una
referencia sobre Cánulas Nasales de Silicona 100%.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

Solicitan Sondas Nasogástricas elaboradas en Silicona 100%, el precio referencial establecido no condice con el material
solicitado, favor tener en cuenta, para poder evitar inconvenientes en la evaluación, el ID 392704 del IPS para establecer
un referencial adecuado para dichos insumos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

Solicitan Sonda de Alimentación Nasoyeyunal de Silicona 100%, favor tener en cuenta el referencial utilizado para el item
214 que es el mismo producto de un calibre diferente ya que el establecido para el item 213 no se adjusta al referencial
adecuado para este tipo de material.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 02-08-2022

Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo
pero de diferentes medidas, que sea suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem
para el cual se entrega la muestra, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso
de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las EETT.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

No se puede aceptar el pedido debido a que las muestras a ser presentadas deberán cumplir con el criterio de evaluación
de muestras establecido en el PBC. Se solicita al oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM Nº 191

Consulta 6 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 7 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 8 - EETT ítem 45

Consulta Fecha de Consulta 03-08-2022

ÍTEM Nº 191 Sonda de Aspiración Sistema Cerrado. con relación a este ítem favor aclarar el tamaño de la sonda solicitada,
considerando que en las especificaciones técnicas no se visualiza.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el material solicitado del hilo es de Polidioxanona N° 2- 0 absorbible y que las medidas se
encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2022

Item 243
Regulador de presión de oxigeno

Consulta:
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas sea la siguiente para no discrepar con el ID 385947 mencionados en Precios
Referenciales, 
- De simple etapa, de diafragma.
- Manómetro de 2”, con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi).
- Presión máx. de entrada: 200 kg/cm2.
- Presión de salida preajustada: 3,5 kg/cm2
- Válvula de alivio seteada: 6,0 kg/cm2
- Caudal de salida: de 15 lpm.
- Asiento encapsulado con filtro sinterizado.
- Tuerca de conexión al cilindro ABTN-218

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
requeridas fueron elaboras en base a la necesidad del servicio.

Consulta Fecha de Consulta 09-08-2022

Item 242
Regulador de presión de oxigeno

Consulta:
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas sea la siguiente para no discrepar con el ID 368361 mencionados en Precios
Referenciales, 
- De simple etapa, de diafragma.
- Manómetro de 2”, con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi).
- Presión máx. de entrada: 200 kg/cm2.
- Presión de salida preajustada: 3,5 kg/cm2
- Válvula de alivio seteada: 6,0 kg/cm2
- Caudal de salida: de 15 lpm.
- Asiento encapsulado con filtro sinterizado.
- Tuerca de conexión al cilindro GCA540

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
requeridas fueron elaboras en base a la necesidad del servicio.
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Consulta 8 - EETT ítem 45

Consulta 9 - Presentación de entrega item 45

Consulta 10 - Precio referencial items 111 al 114

Consulta 11 - ítem 17 “Aguja Raquídea”.

Consulta 12 - Precio referencial item 43

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Se consulta respecto a las EETT del ítem 45, donde hace mención al anillo 100% hidrocoloide pero también solicita un
adhesivo micro poroso hipo alergénico para mejor seguridad y una mejor aireación de la piel. Ambas EETT no con
compatibles, ya que los anillos 100% hidrocoloides no cuentan con ningún tipo de adhesivo adicional, ya que estos
protegen la piel y tienen la adherencia suficiente para evitar exponer la piel periostomal del paciente a esparadrapos o
adhesivos que eventualmente la pueden dañar. 
¿Podría aclarar la convocante las EETT correctas?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

La convocante solicita presentación de entrega “paquete individual”. El ítem solicitado no viene individualizado, sino en
caja conteniendo cantidades variables, según el proveedor.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Solicitamos a la convocante pueda ajustar el precio referencial de los ítems 111 al 114, como mínimo a Gs. 120.000.
Teniendo en cuenta el aumento de los costos de productos y transporte

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante especificar el número de gauge solicitado, pues el mismo no se especifica y se presta a
confusiones

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 12 - Precio referencial item 43

Consulta 13 - ítem 74 “Cera para hueso”.

Consulta 14 - ítem 107 “Esponja hemostática quirúrgica”.

Consulta 15 - ítem 129 “Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta 16 - ítem 132 “Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Solicitamos a la convocante pueda ajustar el precio referencial del item 43, como mínimo a Gs. 45.000. Teniendo en cuenta
el aumento de los costos de productos y transporte.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante incluir en las especificaciones que pueda ser compuesto por una mezcla altamente purificada
de cera de abeja (70%) y vaselina (30%), esta composición permite la aplicación manual y no altera el rendimiento del
material. Garantiza los mismos fines de utilización y permitirá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Es un producto que se usa para detener los sangrados óseos, posteriores a extracciones ingertos u osteotomías, y lo
establecido se ajustan a las necesidades solicitadas por el servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante incluir en las especificaciones que pueda ser compuesto de colágeno, pues dicho material tiene
la misma acción cicatrizante, es absorbible y asegura los mismos fines para procedimientos quirúrgicos. Además,
promoverá la participación de más oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al oferente que las Especificaciones Técnicas establecidas son los que se ajustan a las necesidades del servicio.
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante aclarar de manera más específica el material componente del ítem, así como las medidas y
calibre

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el material solicitado del hilo es de Polidioxanona N° 2- 0 absorbible y que las medidas se
encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 16 - ítem 132 “Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta 17 - Item 108 - 109 Etiqueta autoadhesiva

Consulta 18 - ítem 190 “Sierra de Gigli”.

Consulta 19 - ítem 190 “Sierra de Gigli”.

Consulta 20 - ítem 176 “Poligelina Solución Coloidal”.

Consulta 21 - ítem 185 “Set para bomba de Infusión

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante aclarar de manera más específica el material componente del ítem, así como las medidas y
calibre

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se elimina el Ítem.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Donde dice: Caja x 1000 unidades
Sugerimos a la convocante que la unidad de medida sea caja/paquete de 100 unidades, ya que el precio referencial del
ítem corresponde a dicha presentación. Esto no modifica el cumplimiento de sus fines técnicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante aceptar paquetes de 5 unidades y en envases no estériles, ya que los mismos pasan por
procesos de esterilización. Dichas modificaciones no afectan la buena utilización y cumplimiento de sus fines técnicos

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que en los casos de
urgencias se utiliza el insumo que ya vienen en envases estériles.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

Sugerimos a la convocante aumentar entre 15-20% el precio referencial del ítem, considerando el aumento de los costos
logísticos a nivel mundial en los últimos meses.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

En el PBC, para las EETT del ítem 176 “Poligelina Solución Coloidal” solicitan:
“Poligelina 3,5 g/100 ml. Inyectable.”

Solicitamos a la convocante considerar una concentración de 4g/100ml teniendo en cuenta que esta es la concentración
disponible en el mercado local para la mayoría de los fabricantes, y a modo de dar participación a un mayor número de
oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 21 - ítem 185 “Set para bomba de Infusión

Consulta 22 - ITEM 3 Adaptador de Limpieza para Endoscopio

Consulta 23 - ITEM 11 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 24 - ITEM 12 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta Fecha de Consulta 10-08-2022

En el PBC, para las EETT del ítem 185 “Set para bomba de Infusión” solicitan:
“Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color oscuro fotosensible.”

Solicitamos a la convocante modificar a:

“Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color adecuado para lograr la
absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente.”

Esto considerando que la descripción inicial de “color oscuro” es una característica subjetiva, que podría interpretarse
como ambigua, además de ser poco práctica ya que un color oscuro no permite la rápida y fácil visualización del proceso
de infusión de la medicación. Sin embargo, un color (naranja o ámbar para la mayoría de los fabricantes) que garantice la
protección del medicamente contra la luz y a su vez la rápida visualización del proceso de infusión es lo más importante
para el producto solicitado. Como referencia mencionamos procesos de compras anteriores para el mismo producto, LPN
30/20 ID 383849, ítem N° 208.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aclarar si estos deben ser compatibles con los equipos Fujinon existentes en el Servicio de
Endoscopia ya que no pueden ser de cualquier marca. Debe ser compatible con lo existente.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Sí deben ser compatibles con los equipos Fujinon existentes en el Servicio de Endoscopia del Hospital Central de Policía
Rigoberto Caballero.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que este sea : Aguja de Trucut de
punción mamaria automática de 16 G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 24 - ITEM 12 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 25 - Item 19 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 26 - Item 20 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 27 - Item 21 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 28 - Item 38 Dilatador Esofagico

Consulta 29 - Item 92 Canastilla de dormia

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que este sea : Aguja de Trucut de
punción mamaria automática de 18G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,035"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal RECTA., marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 7cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,035"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal ANGULADA., marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 7cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,025"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal RECTA, marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 7cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 29 - Item 92 Canastilla de dormia

Consulta 30 - ITEM 93 Canastilla de dormia

Consulta 31 - Item 98 Dren biliar autoexpansible

Consulta 32 - ITEM 105 Esfinterotomo endoscopico

Consulta 33 - Item 165 Mascara Laringea

Consulta 34 - Item 66 MAscara laringea

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas especificaciones estan limitando a la participación de una
sola marca por lo que solicitamos ampliar los rangos y que esto sea: Dormia cesta de nitinol de 4 hilos diseñada para su
uso en riños y uréter. Sin punta , de 2,4 a 3 fr x 0,90 a 115 cm apertura de 10 a 12 mm

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas especificaciones estan limitando a la participación de una
sola marca (es mas ponen el modelo de la marca OPENSUR) por lo que solicitamos ampliar los rangos y retiren de las EETT
la palabra Opensur : Dispositivo de nitinol para la extracción de cálculos . De 1,7 a 1,9 fr x 110 a 115 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta muy por de bajo.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Esfinterotomo para esfiterotomia endoscópica  de triple lumen. (descartable)
precurvado, para guia de 0,035", Hilo de corte de 20 a 30mm, permite la inyección de medio de contraste, visible bajo
control fluoroscopico, cateter de 6 a 7 Fr., Longitud de trabajo 170 a 200 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas EETT estan limitando a la participación de un solo ofernte por
lo que solicitamos ampliar los rangos y que este sea: Mascara laríngea desechable N° 3,5 a 4 Manguito inflable, tubo de vía
aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 34 - Item 66 MAscara laringea

Consulta 35 - Item 177 Protector Ocular

Consulta 36 - Item 87 Set de Cistostomia

Consulta 37 - Item 188 Set de Cistostomia

Consulta 38 - Item 189 Sets de nefrostomia

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas EETT estan limitando a la participación de un solo ofernte por
lo que solicitamos ampliar los rangos y que este sea: Mascara laríngea desechable N° 4 a 5 Manguito inflable, tubo de vía
aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos de las medidas ya que las EETT estan limitando a un solo oferente como
tambien a una sola medida de oculares siendo que existen varios tamaños y asi estarian adecuandose al tamaño de cada
bebe o neonato. Por lo que sugerimos las siguientes EETT: Protector ocular neonatal para fototerapia; material en tela
suave hipoalergénica con adhesivo hidrogel biocompatible o tira, libre de látex. Forma contorneada con adherencia a la
piel  a la anatomía del bebe. Medidas: pequeño, medino y grande.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos o ser mas genericos ya que las EETT estan siendo dirigidas a una sola
marca y que esta sea: Catéter suprapúbico, con trocar plástico tipo peel away o trocar de acero inoxidable para puncion
directa, Catéter poliuretano de 14 o 16FR , Alas de fijación, Llave de 3 vías o conector a bolsa y Hoja de bisturí (opcional)-
Producto descartable de un solo uso , estéril, Esterilizado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 38 - Item 189 Sets de nefrostomia

Consulta 39 - item 111 Filtro Capilar para Hemodialisis

Consulta 40 - item 112 Filtro Capilar para hemodialisis

Consulta 41 - item 113 Filtro Capilar para hemodialisis

Consulta 42 - Item 194 Sistema de Gastrostomía, Colocación Endoscópica Via

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aclarar que podrán cotizarse Filtros capilares en material Poliestersulfona ya que el mismo es
de la familia sulfona, existen 03 tipos de polisulfonas, la polisulfona (PSU) la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona
(PPSU) la membrana de nuestro producto esta realizada de Poliestersulfona (PES) solicitamos amablemente se expidan
sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aclarar que podrán cotizarse Filtros capilares en material Poliestersulfona ya que el mismo es
de la familia sulfona, existen 03 tipos de polisulfonas, la polisulfona (PSU) la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona
(PPSU) la membrana de nuestro producto esta realizada de Poliestersulfona (PES) solicitamos amablemente se expidan
sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aclarar que podrán cotizarse Filtros capilares en material Poliestersulfona ya que el mismo es
de la familia sulfona, existen 03 tipos de polisulfonas, la polisulfona (PSU) la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona
(PPSU) la membrana de nuestro producto esta realizada de Poliestersulfona (PES) solicitamos amablemente se expidan
sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consultas Realizadas   Licitación 414932 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS

01/05/24 01:11 10/52

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 42 - Item 194 Sistema de Gastrostomía, Colocación Endoscópica Via
Percutanea

Consulta 43 - Plazo de vencimiento

Consulta 44 - Item 11 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 45 - Item 12 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 46 - Item 13 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ser mas claros o especificar mejor el SET o SISTEMA ya que requiere de varios accesorios tanto
para la colocación como para el uso del paciente y muchas marcas tienen lo justo para abaratar costos y no siendo asi el
ideal y el necesario para la correcta colocacion y uso del paciente. Se puede obersar la LPN 73 21 del IPS ID 392708 . por lo
que solicitamos que dicho set diga: Sistema de gastrostomía de colocación endoscópica vía percutánea tipo (Peg); 100%
Siliconada; 24FR. Desechable . SET o SISTEMA CON BANDEJA ESTERIL, debe contener 1 paño fenestrado, 1 guia de
insercion con lazo de 150 cm, 1 asa fria, 1 sonda de alimentacion de silicona de 24 FR , paños de gasa de 4x4, 1 tijera, 1
hemostato, 1 cabezal, 1 pinza hemostatica, 1 adaptador universal, 1 adaptador para bolos, 1 abrazadera twist lock, 1 brida,
1 adaptador de alimentacion, lubricante hidrosoluble, 1 aguja clibre 22g, 1 aguja calibre 25 g, 1 pomada de povidona, 1
frasco de vidrio de 5 ml de xilocaina, 1 jeringa.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aceptar los insumos con 12 meses de vencimiento desde el momento de la entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de vencimiento requerido en el
PBC es lo exigido por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Consultamos a la convocante si se puede ofertar Aguja de Trucut de puncion Mamaria semiautomatica de 16G x 150mm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aceptar aguja de trucut de puncion mamaria semiautomatica de 15G x 16cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 46 - Item 13 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 47 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta 48 - Plan de Entrega:

Consulta 49 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 50 - ITEM N° 11 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante aceptar agujas de trucut de puncion prostatica semiautomatica de 18g x 25cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Sugerimos a la convocante aumentar 20% el precio referencial de los ítems considerando el aumento de los costos de
importación y logística han incrementado considerablemente.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

En donde dice: 30% y 70% de lo adjudicado a los 5 días, solicitamos a la convocante que se extienda a 10 días como
mínimo. según las cantidades de ítems ganados, es muy corto el tiempo. también sugerimos que, desde la segunda
entrega, sea a 20 días como plazo para las entregas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los plazos establecidos son de acuerdo
a la necesidad del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Item 245
Regulador de Vacío con rosca tipo DISS con frasco recolector de 1000ml

Consulta:
Se podrá cotizar también con frasco recolector de 2000ml

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Consultamos a la convocante si Aceptarian: Aguja automática - Medida: 16g x 15 cm?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 51 - MUESTRA

Consulta 52 - Item N° 13 Aguja para biopsia prostática

Consulta 53 - ITEM N° 14 Aguja para esclerosis endoscópica para lesiones
sangrantes

Consulta 54 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta 55 - ITEM 19 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de producto de la misma marca y procedencia pero de diferentes
medidas, ¿Será suficiente la presentación de uno de ellos, acompañado con una declaración jurada para los demás ítems
en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado en los mismos, a entregar el producto conforme a las
especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

No se puede aceptar el pedido debido a que las muestras a ser presentadas deberán cumplir con el criterio de evaluación
de muestras establecido en el PBC. Se solicita al oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Consultamos a la convocante si Aceptarian: Aguja automática - Medida: 18g x 20 cm?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar el rango del largor del cateter de 230 a 240cm. Tambien, aceptar el cateter de
plastico, para un mejor manejo de la misma y para una mayor participacion de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Item 246 
Niple con conexión DISS

Consulta:
Favor aclarar a que se refiere este Item.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

El insumo solicitado (Niple con conexión DISS) es utilizado con el flujometro de oxigeno en los diferentes servicios del
hospital.
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Consulta 55 - ITEM 19 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 56 - ITEM 20

Consulta 57 - ITEM N° 21 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 58 - ITEM 22 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 59 - ITEM N° 41 Balón de Extracción para Cálculos Biliares

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante modicar la descripcion del material del cuerpo de la guia, ya que cada fabricante cuenta con
material de fabricacion patentado, con mejor tecnologia. Tambien obtendrian una mayor participacion de oferentes.
Solicitamos modificar a: "Guia con superficie proximal antideslizante de 0,035"; 450cm de largo, forma del extremo distal
RECTA y sistema de visualización fluoroscópica en la punta del alambre. Cuerpo distal con cubierta hidrofilica de 5 a 10 cm,
para facilitar la canulacion y el avance a traves de anatomias tortuosas. Descartable. Con sistema de visualización
endoscópica clara, reduciendo la necesidad de usar fluoroscopia durante el intercambio de instrumentos."

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante modicar la descripcion del material del cuerpo de la guia, ya que cada fabricante cuenta con
material de fabricacion patentado, con mejor tecnologia. Tambien obtendrian una mayor participacion de oferentes.
Solicitamos modificar a: "Guia con superficie proximal antideslizante de 0,035"; 450cm de largo, forma del extremo distal
ANGULADA y sistema de visualización fluoroscópica en la punta del alambre. Cuerpo distal con cubierta hidrofilica de 5 a
10 cm, para facilitar la canulacion y el avance a traves de anatomias tortuosas. Descartable. Con sistema de visualización
endoscópica clara, reduciendo la necesidad de usar fluoroscopia durante el intercambio de instrumentos."

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante modicar la descripcion del material del cuerpo de la guia, ya que cada fabricante cuenta con
material de fabricacion patentado, con mejor tecnologia. Tambien obtendrian una mayor participacion de oferentes.
Solicitamos modificar a: "Guia con superficie proximal antideslizante de 0,025"; 450cm de largo, forma del extremo distal
RECTA y sistema de visualización fluoroscópica en la punta del alambre. Cuerpo distal con cubierta hidrofilica de 5 a 10 cm,
para facilitar la canulacion y el avance a traves de anatomias tortuosas. Descartable. Con sistema de visualización
endoscópica clara, reduciendo la necesidad de usar fluoroscopia durante el intercambio de instrumentos."

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante modicar la descripcion del material del cuerpo de la guia, ya que cada fabricante cuenta con
material de fabricacion patentado, con mejor tecnologia. Tambien obtendrian una mayor participacion de oferentes.
Solicitamos modificar a: "Guia con superficie proximal antideslizante de 0,025"; 450cm de largo, forma del extremo distal
ANGULADA y sistema de visualización fluoroscópica en la punta del alambre. Cuerpo distal con cubierta hidrofilica de 5 a
10 cm, para facilitar la canulacion y el avance a traves de anatomias tortuosas. Descartable. Con sistema de visualización
endoscópica clara, reduciendo la necesidad de usar fluoroscopia durante el intercambio de instrumentos."

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 59 - ITEM N° 41 Balón de Extracción para Cálculos Biliares

Consulta 60 - ITEM 42 Balón de Extracción para Cálculos Biliares

Consulta 61 - ITEM N° 55 Canastilla de extracción fusion

Consulta 62 - ITEM 68 Catéter para Hemostasis Endoscópica

Consulta 63 - item 75 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 64 - ITEM 97 Dren biliar de 10 Fr

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Consultamos al oferente si esta correcto donde dice: "Balon permite inflar 12-15-18-20mm". Creemos que debe decir:
""Balon permite inflar 12-15 y/o 18-20mm".

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Consultamos al oferente si esta correcto donde dice: "Balón permite inflar 8,5-10-12-15mm". Creemos que debe decir:
""Balon permite inflar 8,5-10 y/o 12-15mm".

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante indicar las medidas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Para una mayor participación de oferentes, solicitamos a la convocante modificar el largor del cateter a: 300 a 350 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante, verificar las EETT del item solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante, aceptar largo del stent desde 9 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 65 - ITEM 98 Dren biliar autoexpansible

Consulta 66 - Item 104 Esfinterotomo endoscopico

Consulta 67 - Item 105 Esfinterotomo endoscopico

Consulta 68 - ITEM 174 Pinza para Biopsia

Consulta 69 - item 259 Dren biliar de 8,5 Fr

Consulta 70 - Plan de entrega

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Para una mayor participacion de oferentes, solicitamos a la convocante modificar las EETT a: "Stent autoexpansible biliar
de 10mm x MM (4cm, 6cm, 8cm, 10cm y 12cm) recubierto. Sistema liberacion y ayuda de reposicionamiento, con mandril,
4 marcas fluoroscopicas como minimo, para ayudar en la colocacion precisa. Alambre de platinol. Ultimos 2 mm del
extremo distal del stent no deben estar cubiertos, para reducir la migracion proximal del mismo. Bucle de recuperacion
integrado. Capacidad de extraccion del paciente, hasta los 12 meses despues de la colocacion del stent. Las medidas seran
solicitadas según la necesidad del servicio". Con estas EETT estarian recibiendo mejores propuestas ya sea en precios y/o
tecnologia.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante indicar las medidas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Se elimina este ítem

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante modificar la EETT en donde dice: "longitud de punta distal 7mm, diámetro de parte distal 7 Fr.,
Longitud de trabajo 170 cm". A: "longitud de punta distal 5 a 7mm, diámetro de parte distal 5 a 7 Fr., Longitud del cateter
200 cm". Ya que de lo contrario estarian solicitando un producto muy desfasado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar el rango del largor del cateter a: "230 a 240cm de largo"

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante, aceptar largo del stent desde 9 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 70 - Plan de entrega

Consulta 71 - Item 166 MAscara laringea

Consulta 72 - Item 187 Set de Cistostomia

Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 32

Consulta 74 - Item 4 Aerocamara

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Plan de entrega de los bienes, dice: 
30% de lo Adjudicado a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor
y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera:
30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del
Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte
del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los plazos establecidos son de acuerdo
a la necesidad de cada servicio.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas EETT estan limitando a la participación de un solo ofernte por
lo que solicitamos ampliar los rangos y que este sea: Mascara laríngea desechable N° 4 a 5 Manguito inflable, tubo de vía
aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 11-08-2022

solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem 32. ¿Se puede ofertar apósito de medida 10 x 20cm?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 74 - Item 4 Aerocamara

Consulta 75 - Item 5 Aerocamara

Consulta 76 - Item 92 Canastilla de dormia

Consulta 77 - PLANILLA DE PRECIOS - ITEM Nº 1 Aerocamara adulto

Consulta 78 - PLANILLA DE PRECIOS - ITEM Nº 4 AEROCAMARA ADULTO

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicito a la convocante si podría ser no plegable, ya que no afecta en la funcionalidad de la administración de
medicamentos

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicito a la convocante si podría ser no plegable, ya que no afecta en la funcionalidad de la administración de
medicamentos

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Donde dice: Dormia cesta de nitinol de 4 hilos diseñada para su uso en riños y uréter. Sin punta 2,4 fr x 0,90 cm apertura
de 12 mm. 
Se solicita a la convocante si podría ser 2,4 fr como mínimo

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Lo requerido en las Especificaciones Técnicas es de 2,4 a 3 fr. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 55.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 78 - PLANILLA DE PRECIOS - ITEM Nº 4 AEROCAMARA ADULTO

Consulta 79 - PLANILLA DE PRECIOS - Ítem N° 5 Aero cámara Pediátrico

Consulta 80 - PLANILLA DE PRECIOS - Ítem N° 7 y 8 Aguja para fistula
Arteriovenosa

Consulta 81 - PLANILLA DE PRECIOS - Ítem N° 10 Agujas hipodérmicas
descartable 24 G x 1

Consulta 82 - Ítem N° 17 Aguja Raquídea punta lápiz

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 55.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 5 Aero cámara Pediátrico 
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 55.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 7 y 8 Aguja para fistula Arteriovenosa
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N° 7 y 8 a un precio de 11.000 gs. Ya que el precio
referencial estipulado en el llamado en cuestión se encuentra desactualizado, la convocante debería tener en cuenta los
altos costos de trasporte, el aumento del dólar y por ende al aumento en los costos de adquisición de este tipo de
producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 10 Agujas hipodérmicas descartable 24 G x 1
Solicitamos a la convocante corregir las medidas del tamaño requerido, ya que según la norma ISO 6009 el tamaño y
medidas correctas para la aguja hipodérmica de 24 G x 1" es de (0,55 mm x 20 mm). Por favor solicitamos a la convocante
corregir las medidas del producto solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 82 - Ítem N° 17 Aguja Raquídea punta lápiz

Consulta 83 - Ítem N° 17 Aguja Raquídea punta lápiz

Consulta 84 - Ítem N° 24 Alcohol en Gel

Consulta 85 - Ítem N° 28 Apósito hidrocoloide de 22,5 x 22,5

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 17 Aguja Raquídea punta lápiz
Para el ítem N° 17 solicitamos a la convocante aclarar, si la medida que están precisando de la aguja raquídea es de 25 G x
90 mm con introductor ?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

La medida solicitada es 25 G x 90 mm con introductor, como se puede visualizar en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Para el ítem N° 17 solicitamos a la convocante modificar las EETT de lo solicitado de la siguiente manera: Aguja raquídea
Punta lápiz con medida de 25 G x 90 mm, con envoltorio individual con separación en el envasado entre los componentes
(Aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico. Con introductor de extremo transparente,
mandril con extremo proximal de plástico identificadas por color según normas internacionales ISO. 
La modificación solicitada es de manera a permitir la libre competencia, y que el hospital cuente con la seguridad de
adquirir productos de calidad que puedan ser utilizados de manera individual sin perder su esterilidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

La separación de los componentes no es necesaria que sea en paquetes individuales pues si o si es necesario el uso de
ambos componentes en cada procedimiento y no se utilizaría para otro fin. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 24 Alcohol en Gel 
Solicitamos a la convocante modificar las EETT del ítem N° 24 alcohol en gel de la siguiente manera: “Alcohol Etílico al 70%
en gel con extracto de aloe vera y rico en vitamina E”
La modificación solicitada es de manera a que la convocante acceda a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad,
asegurándose de recibir productos que no solo actúen como antisépticos sino también que protejan y resguarden la dermis
del cuerpo profesional del hospital.-

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 28 Apósito hidrocoloide de 22,5 x 22,5
Solicitamos la modificación de las EETT del ítem en cuestión a “Apósito estéril. Apósito Hidrocoloide (Gelatina, Pectina y
Carboximetilcelulosa) con polímeros elastoméricos, forma triangular adaptable a la zona sacra (20 cm x 21 cm +/-2)”. Lo
solicitado es en razón a que en el llamado LPN N° 27/2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE
POLICIA RIGOBERTO CABALLERO ID N° 399449 la convocante ya había accedido a modificar las Especificaciones Técnicas
del bien, con la finalidad de adquirir un producto de calidad y que sea útil al hospital.-

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 86 - Ítem N° 43 Bicarbonato - Solución para hemodiálisis

Consulta 87 - Ítem N° 45 Bolsa para Colostomía

Consulta 88 - Ítem N° 56 Cánula nasal

Consulta 89 - Ítem N° 56 Cánula nasal

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 43 Bicarbonato - Solución para hemodiálisis
Bicarbonato - Solución para hemodiálisis Bicarbonato de Sodio 8,4 %. Na+35 mEq/.HCO3 35 mEq/L. Concentrado
Poliectrolitico para hemodialisis(Base) CPHD BA 35

De acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas del ítem N° 43 Bicarbonato solución para hemodiálisis, la
convocante detalla las siglas “CPHD BA 35” siglas que corresponden a una marca especifica de un producto que se
encuentra actualmente en el mercado local, 
Lo que pudiera sugerir que las Especificaciones Técnicas se encuentran direccionadas. Transgrediendo abiertamente los
principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones públicas. 
En razón a ello solicitamos a la convocante eliminar condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar
irregular o innecesariamente la libre concurrencia de potenciales proveedores.
Favor eliminar las siguiente SIGLAS “CPHD BA 35”” de las Especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Bolsa de colostomía con anillo tipo karaya, de 12" o 30 cm, como mínimo, aro de 2,5" (64mm) +/ - 2mm, o Bolsa con anillo
100% hidrocoloide recortable, transparente, con clamp individual, que se adapte al tamaño del aro, transparente, adhesivo
micro poroso hipo alergénico para mejor seguridad y una mejor aireación de la piel. Abrazadera o clamp para cierre
individual
Solicitamos a la convocante modificar las Especificaciones Técnicas solicitadas para el ítem en cuestión de la siguiente
manera: “Bolsa de colostomía de dos piezas (bolsa y anillo) con anillo 100% hidrocoloide recortable 64 mm +/- 2 mm, con
clamp individual tipo velcro para cierre de la bolsa” Esta pedido es de manera a permitir la libre competencia, y que la
Entidad cuente con mayor número de ofertas que a su vez garanticen la calidad y el buen precio

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Canula nasal: Cánula para oxigenación nasal, bigotera neonatal 4,0 silicona 100%, libre de látex y PVC, tubos dentro de
fosas nasales regulables. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima 100 cm.

Con relación a este punto informamos que la cánula nasal con bigotera de diámetro de 4,0 mm corresponde a la cánula
nasal para ADULTO y no así neonatal según lo especificado en el PBC. Motivo por el cual solicitamos la modificación de las
Especificaciones Técnicas de la siguiente manera: Cánula para oxigenación nasal, bigotera ADULTO 4,0 silicona 100%, libre
de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima 100 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 89 - Ítem N° 56 Cánula nasal

Consulta 90 - Item 56 y 57 Cánula Nasal para Oxigenoterapia

Consulta 91 - Ítem N° 57 Cánula nasal para oxigenoterapia

Consulta 92 - Ítem N° 58 Cánula de Aspiración de Campo Quirúrgico

Consulta 93 - Ítem N° 99 Equipo Extensor

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 56 Cánula nasal
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del producto en cuestión a 70.000 gs. Esto debido a que según
requerimientos técnicos solicitan que el material del producto sea de silicona 100 % material con un costo bastante
elevado. Por lo que el precio declarado en el SICP no se ajusta al precio actual de venta del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

En los ítems 56 y 57 la convocante solicita Cánula Nasal para Oxigenoterapia elaboradas en Silicona 100%, libre de látex y
PVC, Solicitamos favor puedan verificar y reajustar los precios referenciales establecidos en el SICP, puesto a que el mismo
tiene un costo más elevado al ser de Silicona, y los precios estipulados actualmente corresponden a Cánula Nasal para
Oxigenoterapia elaboradas en PVC que es un material de menor calidad.

Favor tener en cuenta el ID 401658 del MSPYBS, ID 392704 del IPS para referencia de precios para los Ítems mencionados
(Ítem 56 y 57 Cánula Nasal para Oxigenoterapia silicona 100%, libre de látex y PVC, tubos)

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 57 Cánula nasal para oxigenoterapia
Solicitamos a la convocante ampliar el diámetro de la bigotera neonatal solicitada a 2,0 +/- 0,5 esto de manera a no limitar
la libre competencia y de que la convocante acceda a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 58 Cánula de Aspiración de Campo Quirúrgico
Consultamos a la convocante si para el ítem N° 58 cánula de aspiración de campo quirúrgico se podrá ofertar un producto
con una longitud del tubo de 1,8 metros como mínimo?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 93 - Ítem N° 99 Equipo Extensor

Consulta 94 - Ítem N° 102 Equipo para transfusión de sangre

Consulta 95 - Ítems N° 111, 112, 113 y 114

Consulta 96 - Ítems N° 111, 112, 113 y 114

Consulta 97 - EETT ITEM N° 83 Clorhexidina Solución

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 99 Equipo Extensor
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado a Gs 29.800, teniendo en cuenta
que el monto estipulado en el SICP no se ajusta al precio actual del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 102 Equipo para transfusión de sangre
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado a Gs 16.500, teniendo en cuenta
que el monto estipulado en el SICP no se ajusta al precio actual del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítems N° 111, 112, 113 y 114 
Con relación a los Ítems mencionados y de manera a no restringir la participación de potenciales oferentes y aclarando que
ambos tipos de materiales son igual de efectivos, consultamos a la convocante si sería factible ofertar indistintamente filtro
capilar de material POLISULFONA O POLIESTERSULFONA ?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante favor actualizar los precios referenciales de los ítems N° 111,112, 113 y 114 a 132.000 gs, el
precio sugerido refleja la realidad de los costos de adquisición de este tipo de producto en el mercado local.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 97 - EETT ITEM N° 83 Clorhexidina Solución

Consulta 98 - EETT ITEM N° 81 Clorhexidina Jabón liquido

Consulta 99 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD
TÉCNICA

Consulta 100 - EETT ITEM N° 89 DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE LIQUIDO

Consulta 101 - Precio referencial Ítem N° 154

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

El producto a ser ofertado en el ítem N° 83 debe contar con acción reduccional superior al 99% de microorganismos como:
Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en un tiempo de contacto de 1 minuto,
demostrable por medio de estudios? El comité evaluador requerirá la presentación de estos estudios de manera a
corroborar que el producto ofertado cumpla con estas mínimas exigencias ?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

EETT ITEM N° 81 Clorhexidina Jabón liquido 
El producto a ser ofertado en el ítem N° 81 debe contar con actividad bactericida contra bacterias como: Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella choleraesuisen, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus un tiempo de contacto
de 30 segundos, demostrable por medio de estudios ? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el comité evaluador
requerirá la presentación de estos estudios de manera a corroborar que el producto ofertado cumpla con estas mínimas
exigencias?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Como los ítems N° 81, 82 y 83 son Clorhexidinas, solicitamos a la convocante volver a solicitar la presentación de estudios
que respalden la acción bactericida de los mismos, de manera a demostrar que el producto ofertado cuente con tan
importante y primordial acción. Sugerimos a la convocante la inclusión del siguiente requisito: “Se deberá presentar
estudio en el cual conste la acción bactericida del producto ofertado, para los ítems 81,82 y 83”

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

EETT ITEM N° 89 DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE LIQUIDO 
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem N° 89 DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE LIQUIDO de la siguiente
manera: “Desinfectante de nivel intermedio que limpia y desinfecta. Compuesto por cloruro de didecildimetilamonio y
polihexametileno biguanida. Listo para su uso, libre de alcohol, sin perfume, sin colorantes. Con eficiencia comprobada
mediante estudios sobre microorganismos como: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Trichophyton mentagrophytes, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium
bovis y H1N1/Influenza”
La ampliación solicitada es de manera a que la convocante garantice la calidad y eficiencia del producto a ser adquirido por
la misma.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 101 - Precio referencial Ítem N° 154

Consulta 102 - Precio referencial Ítem N° 155 Jeringa desechable con aguja
10cc

Consulta 103 - EETT Ítem N° 171 papel para ecógrafo

Consulta 104 - EETT Ítem N° 186 Set descartables para alimentación enteral

Consulta 105 - Ítem N° 196 Solución concentrada acida para hemodialisis

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Precio referencial Ítem N° 154 Jeringa desechable con aguja 5cc

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem en cuestión a 550 gs, el precio sugerido refleja la
realidad del costo de adquisición del producto en el mercado local.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 155 Jeringa desechable con aguja 10cc
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem en cuestión a 770 gs, el precio sugerido refleja la
realidad del costo de adquisición del producto en el mercado local.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

En las EETT de ítem N° 171 se detalla la descripción de modelo UPP, con respecto a esto solicitamos a la convocante
corregir las siglas UPP a USP, puesto que las siglas USP son las estipuladas por las normas ISO.-

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

EETT Ítem N° 186 Set descartables para alimentación enteral
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem N° 186 Set descartables para alimentación enteral de la siguiente
manera: “Adaptable a bomba de infusión con líneas correspondientes para nutrición enteral, de 500 ml COMO MINIMO
descartable. Con cámara de goteo flexible con filtro de equipo y entrada de aire, tubo de PVC, con segmento de silicona,
con regulador de flujo. Libre de pirógenos y de látex. Compatible con bomba MEDCAPTAIN HP-60”
La ampliación solicitada es de manera a que la convocante garantice la calidad y que el producto a ser adquirido sea
compatible con los equipos con los que cuenta actualmente el Hospital.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 105 - Ítem N° 196 Solución concentrada acida para hemodialisis

Consulta 106 - Ítems N° 213 y 214

Consulta 107 - EETT del Ítem N° 253 Equipo volutrol macrogotero para
soluciones

Consulta 108 - EETT ITEM N° 81 Clorhexidina Jabón liquido

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 196 Solución concentrada acida para hemodialisis
En las EETT del ítem N° 196 Solución concentrada acida para hemodialisis, la convocante detalla las siglas “CPHD AC35”
siglas que corresponden a la marca comercial de un producto que se encuentra actualmente en el mercado local, lo que
pudiera sugerir que las Especifiacaciones técnicas se encuentran direccionadas a una sola marca. Transgrediendo
abiertamente los principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones públicas. 
En razón a ello solicitamos que se elimine de las EETT las siguiente SIGLAS “CPHD AC35””

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítems N° 213 y 214
Con relación a los ítems mencionados y de manera a no restringir la participación de potenciales oferentes y aclarando que
ambos tipos de materiales cuentan con la misma efectividad, consultamos a la convocante si sería factible ofertar
indistintamente Sonda de alimentación nasoyeyunal de material silicona 100% o poliuretano 100% ?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

El material solicitado es más tolerable por los pacientes. Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

EETT del Ítem N° 253 Equipo volutrol macrogotero para soluciones
Solicitamos a la Convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas las siguientes características: “Equipo
volumétrico transparente de 150 a 200 ml, graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de
aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización
de la infusión, con dos reguladores de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la cámara y el frasco a
conectar, el segundo rotatorio situado en la línea próxima al paciente). 
Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de
aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros).
Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y
DEHP, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del
líquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión
próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta
conexión próxima al paciente. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser utilizado culminada la
fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación transporte de los desechos”
Todas estas características permitirán al hospital contar con un equipo acorde a lo dispuesto en la Ley N° 4659/12 Que
implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y
pacientes. Es conveniente aclarar que en el llamado LPN SBE N° 33/2021 con ID 399.834 la propia convocante realizo las
modificaciones solicitadas en la versión 2 del PBC, en razón a ello solicitamos que lo vuelva a realizar en el llamado actual.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 108 - EETT ITEM N° 81 Clorhexidina Jabón liquido

Consulta 109 - Ítem N° 81 Clorhexidina Jabon Liquido

Consulta 110 - Item N° 83 Clorhexidina Solucion

Consulta 111 - Especificaciones Tecnicas Item 41

Consulta 112 - Especificaciones Técnicas ítem 42

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

El producto a ser ofertado en el ítem N° 81 debe contar con actividad bactericida contra bacterias como: Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella choleraesuisen, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus un tiempo de contacto
de 30 segundos, demostrable por medio de estudios ? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el comité evaluador
requerirá la presentación de estos estudios de manera a corroborar que el producto ofertado cumpla con estas mínimas
exigencias?

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Ítem N° 81 Clorhexidina Jabon Liquido
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem N° 81 Clorhexidina Jabón 2% de la siguiente manera: “Clorhexidina
solución Jabonosa al 2% Frasco/Sachet Refil por 1 litro. Compatible con dispensador automático a batería. Por cada 20 refil
se deberá entregar un dispensador automático en concepto de comodato. Se deberán presentar estudios que respalden
que el producto ofertado cuenta con actividad bactericida ante bacterias como: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
choleraesuisen, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus en un tiempo de contacto de 30 segundos.”
La ampliación solicitada es de manera a que la convocante garantice la calidad y eficiencia del producto a ser adquirido.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Item N° 83 Clorhexidina Solucion
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem N° 83 Clorhexidina Solución acuosa al 1% de la siguiente manera:
“Clorhexidina Sol. Acuosa al 1 % Frasco por 1 litro + Dispensador. Se deberá presentar estudios que respalden que el
producto ofertado cuenta con Acción reduccional superior a un 99% de los microorganismos como: Salmonella
choleraesuis, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en un tiempo de contacto de 1 minuto”. 
La ampliación solicitada es de manera a que la convocante garantice la calidad y eficiencia del producto a ser adquirido por
la misma.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitar a la convocante considere lo sgte.: -que la medida del Catéter sea desde 4,5Fr. a 7Fr. ; -que el largo de trabajo sea
desde 190 cm o más ; –que Permita Inflar en 3 etapas y sin repetir las medidas como repiten el Ítem 41 y 42 ; -Medidas
sugeridas sin repetir serían desde 15.0mm hasta 20.0mm. De esta manera tendremos cubierto todas las etapas de inflado
sin repetir ninguna medida, además de abrir el llamado a otros oferentes y competir de manera justa.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 112 - Especificaciones Técnicas ítem 42

Consulta 113 - Especificaciones Técnicas.

Consulta 114 - Especificaciones Técnicas item 75

Consulta 115 - Especificaciones Técnicas ítem 80

Consulta 116 - Especificaciones Técnicas ítem 90

Consulta 117 - Especificaciones Técnicas ítem 105

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitar a la convocante considere lo sgte.: -que la medida del Catéter sea desde 4,5Fr. a 7Fr. ; -que el largo de trabajo sea
desde 190 cm o más ; –que Permita Inflar en 3 etapas y sin repetir las medidas como repiten el Ítem 41 y 42 ; -Medidas
sugeridas sin repetir serían desde 8.5mm hasta 15.0mm. De esta manera tendremos cubierto todas las etapas de inflado
sin repetir ninguna medida, además de abrir el llamado a otros oferentes y competir de manera justa.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

En el Ítem 41 Solicitamos a la convocante que permita inflar (12, 15, 18 y 20mm), en el Ítem 42 solicitamos que se permita
inflar (8.5, 10, 12, 15mm), considerar estos puntos.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante considere lo sgte: -que el catéter sea desde 8.5Fr. ; -Que el largo de trabajo sea desde 195cm
o más. –No se detalla si incluye el dispositivo o mango para Litotripcia.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante considere lo sgte: - que la apertura del Clip sea desde 11mm en adelante, de manera a dar
oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitamos a la convocante considere lo sgte: - que permita inflar desde 8.0mm (+- 0,5), hasta 10.0 (+- 0,5), de manera a
dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se permite inflar desde esa medida en adelante según el PBC.
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Consulta 117 - Especificaciones Técnicas ítem 105

Consulta 118 - Suministros requeridos Item No 84 Colchon de aire

Consulta 119 - Suministros requeridos Item No 103 Esfignomanometro o
tensiometro

Consulta 120 - Suministros requeridos Item No 103 Esfignomanometro o
tensiometro

Consulta 121 - ítem 48: Bolsa de papel con indicador químico.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2022

Solicitar a la convocante considere lo sgte: - que el Diámetro distal sea desde 4,5Fr. para dar mayor participación a
oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Suministros requeridos Item No 84 Colchon de aire, en las especificaciones tecnicas solicitan que las medidas sean de 2,00
x 0,70mts, solicitamos la habilitacion de un rango en dichas medidas de +- 20cm, principalmente en lo que respecta al
ancho del colchon, debido a que la medida solicitada es fina, teniendo en cuenta que el mismo al inflarse pierde varios
centimetros, ademas se estaria dando oportunidad a otras empresas y no unicamente a la marca de la cual se obtuvo las
especificaciones tecnicas publicadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que esas medidas con las
camas articuladas de los servicios.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Suministros requeridos Item No 103 Esfignomanometro o tensiometro, segun las especificaciones tecnicas solicitadas dicho
item requiere tambien de un estetoscopio, podrian aclarar si el Item seria el tensiometro con el estetoscopio o unicamente
el tensiometro?. Favor aclarar

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Sí, es con el estetoscopio como se puede visualizar en las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Suministros requeridos Item No 103 Esfignomanometro o tensiometro, el precio referencial se encuentra muy por debajo
del precio de mecado, ya que segun las especificaciones tecnicas se solicita un estetoscopio bi auricular con el
tensiometro. Favor aumentar el precio referencial por lo menos en un 50% del costo que figura actualmente

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Sí, es con el estetoscopio como se puede visualizar en las Especificaciones Técnicas del PBC.
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Consulta 121 - ítem 48: Bolsa de papel con indicador químico.

Consulta 122 - ítem 48: Bolsa de papel con indicador químico.

Consulta 123 - Ítem 106: Esponja hemostática quirúrgica

Consulta 124 - Ítem 138: Hilo para sutura poliglactina

Consulta 125 - Ítem 129: Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta 126 - Ítem 132: Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Se podría cotizar: Bolsa de papel con indicador químico fabricada con papel uso medicinal. Doble sellado longitudinal.
Doble doblez termosellable y pegado en el fondo. Banda termosellable. Indicador químico para vapor. Con Fuelle. Grande
300x 250x140

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Se podría cotizar: Grande 300x 250x140

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

Solicitamos se amplíe la presentación de entrega, y pueda ser también caja x 6 unidades c/mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 19-08-2022

La descripción del bien no coincide con la descripción en las especificaciones técnicas. 
Favor aclarar que hilo están solicitando.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado es lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2022

Solicitamos a la convocante definir cual de las composiciones químicas es la solicitada.
Si es según la descripción del ítem: “Polidioxanona” o según la especificación técnica: “Polihidroxibutirato” Favor definir la
composición química solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado es lo detallado en las Especificaciones Técnicas.
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Consulta 126 - Ítem 132: Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta 127 - Ítem 133: Hilo de Sutura de Polidioxanona

Consulta 128 - Ítem 138: Hilo para sutura poliglactina

Consulta 129 - ITEM 96 SOLUCION CONCENTRADA ACIDA PARA HEMODIALISIS

Consulta 130 - Item 253 Equipo volutrol macrogotero para Soluciones

Consulta 131 - Ítem 11 Aguja mamaria de localización

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2022

Solicitamos a la convocante definir cual de las composiciones químicas es la solicitada.
Si es según la descripción del ítem: “Polidioxanona” o según la especificación técnica: “Polihidroxibutirato” Favor definir la
composición química solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado es lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2022

Solicitamos a la convocante definir cual de las composiciones químicas es la solicitada.
Si es según la descripción del ítem: “Polidioxanona” o según la especificación técnica: “Polihidroxibutirato” Favor definir la
composición química solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado es lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-08-2022

Solicitamos a la convocante definir cual de las composiciones químicas es la solicitada.
Si es según la descripción del ítem: “Poliglactina” o según la especificación técnica: “Polihidroxibutirato” Favor definir la
composición química y la especificación técnica de lo solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 29-08-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado es lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 26-08-2022

Se puede abrir el rango de la concentración del Potasio (K); de 1 a 2 mEq/L?? Favor considerar

Respuesta Fecha de Respuesta 31-08-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 26-08-2022

En el item 253 se solicita que el producto sea libre de DEHP. Solicitamos a la convocante excluir esa especificación.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-08-2022

Se solicita que sea libre de DEHP (ftalato) teniendo en cuenta que ese producto puede tener efectos dañinos en órganos
importantes, sobre todo en pacientes vulnerables, niños en terapia intensiva neonatal, etc, además, este producto en el
2008 fue agregado en la lista de la unión europea de sustancias altamente preocupantes debido a su toxicidad en el
sistema reproductivo. Por lo expuesto, se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el PBC.
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Consulta 131 - Ítem 11 Aguja mamaria de localización

Consulta 132 - PRECIOS REFERENCIALES:

Consulta 133 - Plan de Entrega:

Consulta 134 - Certificado de Buenas Prácticas

Consulta 135 - Ítem 12 Aguja Mamaria de localización

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes , en el ítem mencionado Aguja de
Trucut de punción mamaria semiautomática u opcional de 16Gx150cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicita aguja automática, teniendo
en cuenta que es mas fidedigno para el diagnóstico de lesiones pequeñas.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante la actualización de precios referenciales, atendiendo que el precio fijado se encuentra
desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Es importante destacar que estos
productos han tenido reajustes en fabrica, factores de importación y fletes.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

En donde dice: 30% y 70% de lo adjudicado a los 5 días, solicitamos a la convocante que se extienda a 15 días como
mínimo, es muy corto el tiempo ya que los insumos deben ser importados.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los plazos establecidos son de acuerdo
a la necesidad del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

DICE PBC Certificado de Buenas Prácticas de fabricación y/o almacenamiento según corresponda, expedido por la Dirección
Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su
vigencia durante toda la duración del contrato. Consultamos: Bien sabe la convocante, que el Certificado de Buenas
prácticas, tiene validez de 18 meses, solicitamos a la convocante solicitar Buenas practicas o constancia de solicitud para
su renovación.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, la documentación requerida deberá
estar vigente a la fecha de la apertura de ofertas y deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.
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Consulta 135 - Ítem 12 Aguja Mamaria de localización

Consulta 136 - Ítem 18 Aguja para biopsia prostática

Consulta 137 - ítem 106 Esponja hemostática quirúrgica

Consulta 138 - Experiencia requerida

Consulta 139 - Plan de entrega de los bienes, dice

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes, en el ítem mencionado Aguja de
Trucut de punción mamaria semiautomática u opcional de 18Gx16cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicita aguja automática, teniendo
en cuenta que es más fidedigno para el diagnóstico de lesiones pequeñas.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes, en el ítem mencionado Aguja de
Trucut de punción prostática semiautomática u opcional de 18Gx25cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicita aguja automática, teniendo
en cuenta que es más fidedigno para el diagnóstico de lesiones pequeñas.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Se solicita a la convocante aclarar el tamaño del ítem 106 - Esponja hemostática quirúrgica.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

El tamaño es 7 x 5 x 1 cm (+-1). Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Se solicita a la convocante ampliar la experiencia requerida en años y en contratos de provisión insumos varios o de
insumos de laboratorio para mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que la experiencia
solicitada es a fin de garantizar que la empresa que participe en la licitación tenga la experiencia suficiente para la
provisión de los insumos médicos al hospital.
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Consulta 139 - Plan de entrega de los bienes, dice

Consulta 140 - ITEM 11 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 141 - ITEM 19 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 142 - ITEM 12 Aguja Mamaria de Localizacion

Consulta 143 - ITEM 21 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Plan de entrega de los bienes, dice: 
30% de lo Adjudicado a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor
y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera:
30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del
Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte
del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los plazos establecidos son de acuerdo
a la necesidad del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que este sea : Aguja de Trucut de
punción mamaria automática de 16 G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos medidas diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,035"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal RECTA., marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 10cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que este sea : Aguja de Trucut de
punción mamaria automática de 18G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos medidas diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 143 - ITEM 21 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 144 - ITEM 55 Canastilla de extracción fusion

Consulta 145 - ITEM 59 Catéter de dilatacion biliar

Consulta 146 - ITEM 20 Alambre guia biliar para endoscopia digestiva

Consulta 147 - ITEM 38 Dilatador Esofagico

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,025"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal RECTA, marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 10cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos aclarar si se refiere a una canastilla para retirar calculo y para hacer tambien litotricia. en caso de ser una
dormia de este tipo (ya que no se observa como solicitada en el pliego) solicitamos que dichas EETT sean : Canastilla de
extracción y litotricia: Canastillas (De 2x4 y/o3x6) con cateter de 10 fr como minimo y 200 cm de long del cateter como
minimo, vía endoscópica.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se aclara al Oferente que el bien solicitado no se trata de una canastilla dormía. Se solicita al Oferente ajustarse a lo
solicitado en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos ampliar los rangos y que dichas EETT sean: Catéter de dilatación biliar de 6,9 a 7 Fr. Banda radiopaca 190 a
200 cm de largo y punta distal conica de 4 Fr. Descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas
establecidas son las requeridas por el servicio de gastroenterología del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Recubrimiento Hidrófilo de 0,035"; 450 a 480 cm de largo, Forma del extremo
distal ANGULADA., marcas en espiral para una visión endoscópica y fluoroscopica, punta flexible de 5 a 10cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.
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Consulta 147 - ITEM 38 Dilatador Esofagico

Consulta 148 - ITEM 60 Catéter de dilatacion biliar

Consulta 149 - ITEM 61 Catéter de dilatacion biliar

Consulta 150 - ITEM 62 Catéter de dilatacion biliar

Consulta 151 - ITEM 98 Dren biliar autoexpansible

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos ampliar los rangos y que dichas EETT sean: Catéter de dilatacion biliar de8,4 a 8,5 Fr. Banda radiopaca 190 a
200 cm de largo y punta distal conica de 4 a 5 Fr. Descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos medidas diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos ampliar los rangos y que dichas EETT sean: Catéter de dilatacion biliar de 9 Fr. Banda radiopaca 190 a 200 cm
de largo y punta distal conica de 4 a 6 Fr. Descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos medidas diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Catéter de dilatacion biliar de 9,6 a 10 Fr. Banda radiopaca 190 a 200 cm de largo y punta distal conica de 4 a 6Fr.
Descartable

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos medidas diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 151 - ITEM 98 Dren biliar autoexpansible

Consulta 152 - ITEM 98 Dren biliar autoexpansible

Consulta 153 - ITEM 104 Esfinterotomo endoscopico

Consulta 154 - ITEM 162 Mascara Laringea

Consulta 155 - ITEM 163 Mascara Laringea

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo . Dichos tents tienen un costo aproximado de 10
millones cada uno .

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos. Han cambiado las EETT direccionando solo a una marca. Por lo que
solicitamas que quede como anteriormente estaban las EETT y que diga : Dren biliar autoexpandible de 10 mm y 8 cm de
longitud con bandas radiopacas, de uso endoscópico, alambre de aleación de niquel y titanio o platino , no recubierto, con
sistema de liberación.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ser mas genericos ya que esta muy detallado y dirigo a un sola marca . Para evitar posibles
protestas sugerimos las siguientes EETT : Esfinterotomo para esfiterotomia endoscópica  de triple lumen. (descartable)
precurvado, para guia de 0,035", Hilo de corte de 20 a 30mm, permite la inyección de medio de contraste, visible bajo
control fluoroscopico, cateter de 6 a 7 Fr., Longitud de trabajo 170 a 200 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas EETT estan limitando a la participación de un solo oferente
por lo que solicitamos ampliar los rangos y que este sea: Mascara laríngea desechable N° 3,5 a 4 Manguito inflable, tubo de
vía aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 155 - ITEM 163 Mascara Laringea

Consulta 156 - ITEM 174 Protector Ocular

Consulta 157 - ITEM 184 Sets de Cistostomia

Consulta 158 - ITEM 186 Sets de nefrostomia

Consulta 159 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que dichas EETT estan limitando a la participación de un solo ofernte por
lo que solicitamos ampliar los rangos y que este sea: Mascara laríngea desechable N° 4 a 5 Manguito inflable, tubo de vía
aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos de las medidas ya que las EETT estan limitando a un solo oferente como
tambien a una sola medida de oculares siendo que existen varios tamaños y asi estarian adecuandose al tamaño de cada
bebe o neonato. Por lo que sugerimos las siguientes EETT: Protector ocular neonatal para fototerapia; material en tela
suave hipoalergénica con adhesivo hidrogel biocompatible o tira, libre de látex. Forma contorneada con adherencia a la
piel  a la anatomía del bebe. Medidas: pequeño, medino y grande.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las medidas establecidas en las
especificaciones técnicas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Solicitamos a la convocante corroborar el precio de referencia . Esta bajo .

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 159 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta 160 - Especificaciones técnicas del ítem 176 “Poligelina Solución
Coloidal

Consulta 161 - Especificaciones técnicas del ítem 185 “Set para bomba de
Infusión

Consulta 162 - Especificaciones del ítem 17 “Aguja Raquídea

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

En donde dice: 30% de lo adjudicado a los 5 días, solicitamos a la convocante que se extienda a 20 días como mínimo, ya
que los insumos en su mayoria son importados.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los plazos establecidos son de acuerdo
a la necesidad del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

En el PBC, para las EETT del ítem 176 “Poligelina Solución Coloidal” solicitan:
“Poligelina 3,5 g/100 ml. Inyectable.”

Solicitamos a la convocante considerar una concentración de 4g/100ml teniendo en cuenta que esta es la concentración
disponible en el mercado local para la mayoría de los fabricantes, y a modo de dar participación a un mayor número de
oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

En el PBC, para las EETT del ítem 185 “Set para bomba de Infusión” solicitan:
“Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color oscuro fotosensible.”

Solicitamos a la convocante modificar a:

“Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color adecuado para lograr la
absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente.”

Esto considerando que la descripción inicial de “color oscuro” es una característica subjetiva, que podría interpretarse
como ambigua, además de ser poco práctica ya que un color oscuro no permite la rápida y fácil visualización del proceso
de infusión de la medicación. Sin embargo, un color (naranja o ámbar para la mayoría de los fabricantes) que garantice la
protección del medicamente contra la luz y a su vez la rápida visualización del proceso de infusión es lo más importante
para el producto solicitado. Como referencia mencionamos procesos de compras anteriores para el mismo producto, LPN
30/20 ID 383849, ítem N° 208.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.
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Consulta 162 - Especificaciones del ítem 17 “Aguja Raquídea

Consulta 163 - Especificaciones del ítem 74 “Cera para hueso”.

Consulta 164 - Especificaciones del ítem 107 “Esponja hemostática quirúrgica

Consulta 165 - Especificaciones del ítem 129 “Hilo de Sutura de
Polidioxanona

Consulta 166 - Especificaciones del ítem 132 “Hilo de Sutura de

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante especificar el número de gauge solicitado, pues el mismo no se especifica y se presta a
confusiones.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

La medida solicitada es 25 G x 90 mm con introductor, como se puede visualizar en las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante incluir en las especificaciones que pueda ser compuesto por una mezcla altamente purificada
de cera de abeja (70%) y vaselina (30%), esta composición permite la aplicación manual y no altera el rendimiento del
material. Garantiza los mismos fines de utilización y permitirá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Es un producto que se usa para detener los sangrados óseos, posteriores a extracciones ingertos u osteotomías, y lo
establecido se ajustan a las necesidades solicitadas por el servicio. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante incluir en las especificaciones que pueda ser compuesto de colágeno, pues dicho material tiene
la misma acción cicatrizante, es absorbible y asegura los mismos fines para procedimientos quirúrgicos. Además,
promoverá la participación de más oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se aclara al oferente que las Especificaciones Técnicas establecidas son los que se ajustan a las necesidades del servicio.
Se solicita al Oferente adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante aclarar de manera más específica el material componente del ítem, así como las medidas y
calibre

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se aclara al Oferente que el material solicitado del hilo es de Polidioxanona N° 2- 0 absorbible y que las medidas se
encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas.

Consultas Realizadas   Licitación 414932 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS

01/05/24 01:11 40/52

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 166 - Especificaciones del ítem 132 “Hilo de Sutura de
Polidioxanona

Consulta 167 - Especificaciones del ítem 137 “Hilo de Sutura de poliglactina

Consulta 168 - Especificaciones de los ítems 139 y 140 “Hilo de Sutura de
poliglecaprona”.

Consulta 169 - Especificaciones del ítem 108 “Etiqueta autoadhesiva

Consulta 170 - Especificaciones del ítem 190 “Sierra de Gigli

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante aclarar de manera más específica el material componente del ítem, así como las medidas y
calibre.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se aclara al Oferente que el material solicitado del hilo es de Polidioxanona y que las medidas se encuentran detalladas en
las Especificaciones Técnicas.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante aclarar la medida de la aguja, sugerimos que sea de 26cm, ya que esto no se encuentra
aclarado en las especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante poder cotizar suturas compuestas de gliconato, con las mismas medidas, pues dicho compuesto
asegura los mismos fines de la poligrecaprona y asegura el buen rendimiento y utilización del material. Además permite la
participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante que la unidad de medida sea caja/paquete de 100 unidades, ya que el precio referencial del
ítem corresponde a dicha presentación. Esto no modifica el cumplimiento de sus fines técnicos.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior. 
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Consulta 170 - Especificaciones del ítem 190 “Sierra de Gigli

Consulta 171 - Precio referencial del ítem 190 “Sierra de Gigli

Consulta 172 - EETT item 45

Consulta 173 - Presentación de entrega item 45

Consulta 174 - Ítem 84 - Colchón de Aire

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante aceptar paquetes de 5 unidades y en envases no estériles, ya que los mismos pasan por
procesos de esterilización. Dichas modificaciones no afectan la buena utilización y cumplimiento de sus fines técnicos

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que en los casos de
urgencias se utiliza el insumo que ya vienen en envases estériles.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Sugerimos a la convocante aumentar entre 15-20% el precio referencial del ítem, considerando el aumento de los costos
logísticos a nivel mundial en los últimos meses

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

Se consulta respecto a las EETT del ítem 45, donde hace mención al anillo 100% hidrocoloide pero también solicita un
adhesivo micro poroso hipo alergénico para mejor seguridad y una mejor aireación de la piel. Ambas EETT no con
compatibles, ya que los anillos 100% hidrocoloides no cuentan con ningún tipo de adhesivo adicional, ya que estos
protegen la piel y tienen la adherencia suficiente para evitar exponer la piel periostomal del paciente a esparadrapos o
adhesivos que eventualmente la pueden dañar. 
¿Podría aclarar la convocante las EETT correctas?

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 01-09-2022

La convocante solicita presentación de entrega “paquete individual”. El ítem solicitado no viene individualizado, sino en
caja conteniendo cantidades variables, según el proveedor.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.
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Consulta 174 - Ítem 84 - Colchón de Aire

Consulta 175 - Ítem 171 - Papel para Ecógrafo

Consulta 176 - Item 156. PRECIO REFERENCIAL

Consulta 177 - Item 93 – Canastilla Dornia – EETT

Consulta 178 - Suministros requeridos Item No 84 Colchon de aire

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Ítem 84 - Colchón de Aire
Solicitamos amablemente a la Convocante permita variación de +/- 5 cm para las medidas del colchón para dar
oportunidad a más oferente.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que esas medidas son las
camas articuladas de los servicios.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Ítem 171 - Papel para Ecógrafo
Dice: Papel termosensible, - modelo UPP-110 HD de 110 mm x 20m, impresión de alta calidad.
Solicitamos amablemente a la Convocante revisar y aclarar el modelo UPP-110D y que el mismo quede de la siguiente
manera: Papel termosensible, - modelo USP-110 HD de 110 mm x 20m, impresión de alta calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de este ítem atendiendo que el precio fijado se encuentra
desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado local. Es importante destacar que estos
productos han tenido reajustes en fabrica, factores de importación y fletes.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante aclarar, rectificar o modificar la medida 1.7 teniendo en cuenta que no está disponible dentro
del mercado Paraguayo. Así mismo sobre este punto solicitamos ampliar la medida en cuanto a longitud a +-5 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.
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Consulta 178 - Suministros requeridos Item No 84 Colchon de aire

Consulta 179 - Suministros requeridos Item No 168 Papel p/ecografo

Consulta 180 - Item 56 y 57 Cánula Nasal para Oxigenoterapia

Consulta 181 - Item 207

Consulta 182 - Item 201, 202, 203, 204,205

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Suministros requeridos Item No 84 Colchon de aire, solicitamos la inclusion en las especificaciones tecnicas de las medidas
del colchon la palabra como minimo, ya que existen minimas diferencias entre los distintos fabricantes, y con las medidas
exactas establecidas en el PBC se le da ventaja a una marca en particular nada mas. Favor confirmar

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

: Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que esas medidas son
las camas articuladas de los servicios.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Suministros requeridos Item No 168 Papel p/ecografo, las especificaciones tecnicas de dicho Item han sido cambiadas en la
ultima adenda, ahora solicitan el modelo UPP110S de 110mmx20mts, aclaramos que dicho papel es para impresion
standard no de alta calidad como se solicita posteriormente. El modelo del papel para alta definicion es el UPP110HD. Favor
confirmar cual opcion es la solicitada.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

En los items 56 y 57 solicitan Cánula Nasal para Oxigenoterapia elaboradas en Silicona 100%, solicitamos verifiquen el
precio referencial ya que los establecidos en el PBC son para los elaborados en PVC que es un material de menor calidad,
solicitamos tengan en cuenta para los referenciales los ID 401658 del MSP y BS, ID 392704 del IPS para tener una
referencia sobre Cánulas Nasales de Silicona 100%

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitan "Sonda Nasogastrica pediatrica-neonatal para nutrición enteral calibre 0,6 Fr. Diametro 2,5. Longitud: 45 cm
apirogeno estéril atoxico. Siliconado 100%" consulta, se refiere a Sonda Nasogastrica pediatrica-neonatal para nutrición
enteral calibre Fr. 09 Diametro 3,0. Longitud: 105 cm apirogeno estéril atoxico. Silicona 100%? ya que lo que solicitan no
condice el calibre con el diametro solicitado y el que se aproxima a ese diametro es el calibre FR09 que no fue solicitado en
los items anteriores, de ser así se debería de modificar para evitar que se declare desierto.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 182 - Item 201, 202, 203, 204,205

Consulta 183 - Item 56

Consulta 184 - ÍTEM N° 4 AERO CÁMARA ADULTO

Consulta 185 - ÍTEM N° 5 AERO CÁMARA PEDIÁTRICO

Consulta 186 - ÍTEM 132 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales de los citados items ya que solicitan de Silicona 100% y los
precios establecidos corresponden a PVC un material de menor calidad, los mismos deberían de ser igual a lo de los items
206 y 207 en referenciales

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante aclare lo solicitado en sus especificaciones técnicas, ya que el diametro solicitado 4,0
corresponde a la medida Adulto y el diametro 3,0 corresponde a la medida Pediátrica, favor aclarar si el insumo solicitado
es Adulto o Pediátrico.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 4 AERO CÁMARA ADULTO
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 55.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 55.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 186 - ÍTEM 132 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA

Consulta 187 - Item 182 Set para bomba de infusion

Consulta 188 - ITEM 168 PAPEL PARA ECOGRAFO

Consulta 189 - ITEM 210 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Ligadura endoscópica de Poliglactina N°0, multifilamento, longitud de hebra de 45 cm de largo (ENDOLOOP)

Con relación a este ítem solicitamos a la convocante elimine la descripción ENDOLOOP ya que la misma corresponde a una
marca especifica de un producto que se encuentra actualmente en el mercado local, 
Lo que pudiera sugerir que las Especificaciones Técnicas se encuentran direccionadas. Transgrediendo abiertamente los
principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones públicas. 
En razón a ello solicitamos a la convocante eliminar condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar
irregular o innecesariamente la libre concurrencia de potenciales proveedores.
Favor eliminar la descripción “ENDOLOOP”” de las Especificaciones técnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Item 182 Set para bomba de infusion
Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color adecuado para lograr la
absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente.

Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas y eliminar donde dice BBraun ya que la misma
corresponde a una marca específica de un producto que se encuentra actualmente en el mercado local, 
Lo que pudiera sugerir que las Especificaciones Técnicas se encuentran direccionadas. Transgrediendo abiertamente los
principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones públicas. 
En razón a ello solicitamos a la convocante eliminar condiciones y requerimientos de participación que pudieran limitar
irregular o innecesariamente la libre concurrencia de potenciales proveedores.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 168 PAPEL PARA ECOGRAFO 

Papel termosensible, -modelo UPP-110S de 110 mm x 20m, impresión de alta calidad

En las EETT de ítem N° 168 se detalla la descripción de modelo UPP, con respecto a esto solicitamos a la convocante
corregir las siglas UPP a USP, puesto que las siglas USP corresponden al tipo de papel solicitada y son las estipuladas por
las normas ISO.-

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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Consulta 189 - ITEM 210 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Consulta 190 - ITEM 211 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Consulta 191 - ITEM 215 TAPA PARA CATÉTER

Consulta 192 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 215 TAPA PARA CATÉTER

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 210 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Con relación a los ítems mencionados y de manera a no restringir la participación de potenciales oferentes y aclarando que
ambos tipos de materiales son igual de efectivos, consultamos a la convocante si sería factible ofertar indistintamente
Sonda de alimentación nasoyeyunal de material silicona 100% o poliuretano 100% ?

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

: Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 211 SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Con relación a los ítems mencionados y de manera a no restringir la participación de potenciales oferentes y aclarando que
ambos tipos de materiales son igual de efectivos, consultamos a la convocante si sería factible ofertar indistintamente
Sonda de alimentación nasoyeyunal de material silicona 100% o poliuretano 100% ?

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 215 TAPA PARA CATÉTER

Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del Ítem mencionado según detalle: Conector para
catéter venoso periférico, arteriales y centrales que permita contar con la posibilidad de bi direccionabilidad, es decir que
permita la extracción de sangre y la administración de medicamentos intravenoso, el conector debe contar con sello de
silicona y cánula interna con volumen residual de 0,04 ml y caudal de gravedad de 165 ml/min. Compatible con
medicamentos: quimioterapéutico, lípidos, clorhexidina y alcohol. Compatible para estudios como resonancia magnética.
Este pedido es a fin de que el Hospital cuente con productos de primera calidad y que a su vez puedan brindar la mejor
atención posible a sus asegurados.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.
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Consulta 192 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 215 TAPA PARA CATÉTER

Consulta 193 - ÍTEMS N° 110, 111, 112 ,113 FILTRO CAPILAR PARA
HEMODIALISIS

Consulta 194 - PRECIO REFERENCIAL ÍTEM N° 7 Y 8 AGUJA PARA FISTULA
ARTERIOVENOSA

Consulta 195 - ÍTEM N° 56 CÁNULA NASAL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 215 TAPA PARA CATÉTER

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto
no se ajusta al precio actual del mercado, debido al aumento del costo de transporte y adquisición del producto, por lo cual
recomendamos que el mismo sea reajustado a 14.000 gs.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEMS N° 110, 111, 112 ,113 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS
Solicitamos a la convocante ampliar el material utilizado para los Items de Filtro capilar para hemodiálisis a Poliestersulfona
y/o polisulfona, teniendo en cuenta que la poliestersulfona es de la familia Polisulfona, a nivel comercial existen 03 tipos de
polisulfonas, la polisulfona (PSU), la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona (PPSU)
Es importante aclarar que este criterio ha sido adoptado por el IPS en convocatorias anteriores como la LPN SBE Nº14/20
con ID: 377.531.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que no se puede
establecer dos características diferentes en un mismo ítems, asimismo, las especificaciones técnicas establecidas son las
requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 7 Y 8 AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N° 7 y 8 a un precio de 11.000 gs. Ya que el precio
referencial estipulado en el llamado en cuestión se encuentra desactualizado, la convocante debería tener en cuenta los
altos costos de trasporte, el aumento del dólar y por ende al aumento en los costos de adquisición de este tipo de
producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 195 - ÍTEM N° 56 CÁNULA NASAL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 196 - ITEM Nº 56 CANULA NASAL -PRECIO REFERENCIAL

Consulta 197 - ÍTEM N° 17 AGUJA RAQUÍDEA PUNTA LÁPIZ

Consulta 198 - ÍTEM N° 24 ALCOHOL EN GEL

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 56 CÁNULA NASAL
Cánula nasal: Cánula para oxigenación nasal, bigotera neonatal 4,0 silicona 100%, libre de látex y PVC, tubos dentro de
fosas nasales regulables. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima 100 cm.

Con relación a este punto informamos que la cánula nasal con bigotera de diámetro de 4,0 mm corresponde a la cánula
nasal para ADULTO y no así PEDIATRICO según lo especificado en el PBC. Motivo por el cual solicitamos la modificación de
las Especificaciones Técnicas de la siguiente manera: Cánula para oxigenación nasal, bigotera ADULTO 4,0 silicona 100%,
libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. Tubuladura de PVC transparente longitud mínima 100 cm.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM Nº 56 CANULA NASAL

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del producto en cuestión a 70.000 gs. Esto debido a que según
requerimientos técnicos solicitan que el material del producto sea de silicona 100 % material con un costo bastante
elevado. Por lo que el precio declarado en el SICP no se ajusta al precio actual de venta del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 17 AGUJA RAQUÍDEA PUNTA LÁPIZ
Para el ítem N° 17 solicitamos a la convocante modificar las EETT de lo solicitado de la siguiente manera: Aguja raquídea
Punta lápiz con medida de 25 G x 90 mm, con envoltorio individual con separación en el envasado entre los componentes
(Aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico. Con introductor de extremo transparente,
mandril con extremo proximal de plástico identificadas por color según normas internacionales ISO. 
La modificación solicitada es de manera a permitir la libre competencia, y que el hospital cuente con la seguridad de
adquirir productos de calidad que puedan ser utilizados de manera individual sin perder su esterilidad

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

La separación de los componentes no es necesaria que sea en paquetes individuales pues si o si es necesario el uso de
ambos componentes en cada procedimiento y no se utilizaría para otro fin. Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Consulta 198 - ÍTEM N° 24 ALCOHOL EN GEL

Consulta 199 - ÍTEM N° 28 APÓSITO HIDROCOLOIDE DE 22,5 X 22,5

Consulta 200 - ITEM 56 Y 57 CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

Consulta 201 - ÍTEM N° 99 EQUIPO EXTENSOR

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 24 ALCOHOL EN GEL 
Solicitamos a la convocante modificar las EETT del ítem N° 24 alcohol en gel de la siguiente manera: “Alcohol Etílico al 70%
en gel con extracto de aloe vera y rico en vitamina E”
La modificación solicitada es de manera a que la convocante acceda a mejores ofertas en cuanto a precio y calidad,
asegurándose de recibir productos que no solo actúen como antisépticos sino también que protejan y resguarden la dermis
del cuerpo profesional del hospital.-

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 28 APÓSITO HIDROCOLOIDE DE 22,5 X 22,5
Solicitamos la modificación de las EETT del ítem en cuestión a “Apósito estéril. Apósito Hidrocoloide (Gelatina, Pectina y
Carboximetilcelulosa) con polímeros elastoméricos, forma triangular adaptable a la zona sacra (20 cm x 21 cm +/-2)”. Lo
solicitado es en razón a que en el llamado LPN N° 27/2021 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE
POLICIA RIGOBERTO CABALLERO ID N° 399449 la convocante ya había accedido a modificar las Especificaciones Técnicas
del bien, con la finalidad de adquirir un producto de calidad y que sea útil al hospital.-

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas
establecidas son las requeridas por los servicios del hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 56 Y 57 CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA
En los ítems 56 y 57 la convocante solicita Cánula Nasal para Oxigenoterapia elaboradas en Silicona 100%, libre de látex y
PVC, Solicitamos favor puedan verificar y reajustar los precios referenciales establecidos en el SICP, puesto a que el mismo
tiene un costo más elevado al ser de Silicona, y los precios estipulados actualmente corresponden a Cánula Nasal para
Oxigenoterapia elaboradas en PVC que es un material de menor calidad.

Favor tener en cuenta el ID 401658 del MSPYBS, ID 392704 del IPS para referencia de precios para los Ítems mencionados
(Ítem 56 y 57 Cánula Nasal para Oxigenoterapia silicona 100%, libre de látex y PVC, tubos)

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.
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Consulta 201 - ÍTEM N° 99 EQUIPO EXTENSOR

Consulta 202 - ÍTEM N° 102 EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE

Consulta 203 - PRECIO REFERENCIAL ÍTEM N° 151 JERINGA DESECHABLE CON
AGUJA

Consulta 204 - PRECIO REFERENCIAL ÍTEM N° 152 JERINGA DESECHABLE CON
AGUJA

Consulta 205 - Item 182 Set para bomba de infusion - EETT

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 99 EQUIPO EXTENSOR
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado a Gs 29.800, teniendo en cuenta
que el monto estipulado en el SICP no se ajusta al precio actual del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ÍTEM N° 102 EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem mencionado a Gs 16.500, teniendo en cuenta
que el monto estipulado en el SICP no se ajusta al precio actual del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo consultado ya ha sido modificado en la Adenda
anterior.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem en cuestión a 550 gs, el precio sugerido refleja la
realidad del costo de adquisición del producto en el mercado local.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

PRECIO REFERENCIAL ÍTEM N° 152 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem en cuestión a 770 gs, el precio sugerido refleja la
realidad del costo de adquisición del producto en el mercado local

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los precios
referenciales fueron elaborados en base a la Resolución DNCP 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE
PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
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Consulta 205 - Item 182 Set para bomba de infusion - EETT

Consulta 206 - ITEM 168 PAPEL PARA ECOGRAFO

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Item 182 Set para bomba de infusion
Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas FOTOSENSIBLES
intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo
de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. De color adecuado para lograr la
absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente
Solicitamos a la convocante acepte Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración
parenteral de drogas FOTOSENSIBLES intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula
de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca
MEDCAPTAIN o BBraun, de manera a permitir la libre competencia de potenciales oferentes, de no modificar la convocante
estaría Transgrediendo abiertamente los principios de libre competencia estipuladas en la Ley 2051/03 de contrataciones
públicas

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, los SET PARA BOMBA DE INFUSION
solicitados en el PBC, deberán ser necesariamente compatibles con bomba de la marca BBRAUN que cuenta el hospital.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

ITEM 168 PAPEL PARA ECOGRAFO 

Papel termosensible, -modelo UPP-110S de 110 mm x 20m, impresión de alta calidad

Consultamos a la convocante corregir el modelo del tipo de papel solicitado a USP-110 HD, en razón a que la misma aclara
en las especificaciones técnicas que la impresión debe ser de alta calidad, y el modelo UPP-110S estipulado en la última
adenda (VERSION 4) se visualiza que la misma corresponde a un tipo de papel normal de baja calidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-09-2022

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.
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